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Resumen 
El análisis de la imagen de miocardio en cardiología nuclear es 
una herramienta muy importante para la valoración de la 
enfermedad coronaria, dado que permite la cuantificación 
objetiva de la extensión y de la intensidad del infarto de 
miocardio. En este trabajo se presenta una herramienta que 
permite realizar dicha cuantificación mediante el uso de mapas 
polares tanto estáticos como dinámicos, resultantes del análisis 
de la imagen PET que se viene realizando en los pacientes. Esta 
aproximación es una alternativa que permite la visualización 
integral del infarto en vez de requerir una segmentación 
(manual o asistida) de todas las rodajas tomográficas que 
componen el estudio. 
1. Introducción 
La mortalidad por infarto de miocardio en los países 
industrializados, aunque va disminuyendo 
considerablemente, sigue siendo una de las principales 
causas de muerte en todo el mundo. Un factor importante 
responsable de este descenso es la actuación sobre los 
factores de riesgo, así como la mejora de los tratamientos 
y mecanismos de diagnóstico. En pacientes con 
cardiopatía isquémica, la toma de decisiones clínicas 
requiere de técnicas que sean capaces de describir tanto la 
anatomía coronaria como de proporcionar índices 
funcionales objetivos, que permitan la detección precoz 
de la enfermedad y la valoración de su severidad.  
La técnica de referencia para el estudio de viabilidad es la 
tomografía por emisión de positrones (PET), que permite 
la caracterización de manera no invasiva y de forma 
precisa tanto de la perfusión miocárdica (con Nitrógeno-
13 o Rubidio-82) como del metabolismo miocárdico con 
18-Fluorodesoxiglucosa (FDG). Además, la PET permite 
realizar estudios dinámicos con una adecuada corrección 
de atenuación, proporcionando datos de cuantificación en 
valores absolutos obtenidos mediante el modelado 
cinético del estudio [1,2]. 
Un método muy utilizado para la cuantificación de este 
tipo de imágenes recibe el nombre de mapa polar o 
“Bull’s eye”, mediante el cual se representa visualmente 
la cuantificación de la localización, extensión e intensidad 
de los defectos. Existen diversas herramientas en uso que 
incluyen el análisis mediante mapas polares en tomografía 
por emisión de fotón único (SPECT), en PET o en ambas 
[3, 4]. Sin embargo, en todos estos casos el análisis se 
realiza sobre una imagen estática. Un procedimiento 
mucho más riguroso es aquél que hace uso de secuencias 
dinámicas que permiten el modelado cuantitativo de la 
dinámica del trazador. Un ejemplo de herramienta 
comercial diseñada para este fin es PMOD [5]. Sin 
embago, en este programa la deficinión de regiones de 
interés se hace sobre rodajas individuales, lo que supone 
un problema cuando se quiere calcular la localización, 
área e intensidad exacta de la zona de infarto en estudios 
de imagen que por sus características (falta de resolución, 
anatomías variadas, efectos de volumen parcial) hacen 
inviable el estudio por rodajas. 
En este trabajo se presenta una herramienta que permite 
analizar los mapas polares, tanto estáticos como 
dinámicos, generados desde PMOD, permitiendo la 
segmentación de manera manual o semiautomática del 
área de infarto. 
2. Teoría 
Un mapa polar o “bull’s eye” es una representación del 
corazón en dos dimensiones en la que se observa la 
distribución de la actividad de los distintos cortes 
tomográficos en una representación circular y 
concéntrica. En general, el proceso de generación de un 
mapa polar consiste en delimitar el número y los límites, 
apical y basal, de los cortes de eje corto que se van a 
cuantificar  sobre un corte de eje largo vertical, en el que 
la cavidad ventricular tenga su mayor área. Existen 
diferentes aproximaciones de la representación del 
corazón, sobre todo en la zona del ápex (Figura 1(A)). 
Para estandarizar esta representación, el corazón debe 
estar orientado conforme al modelo propuesto por la 
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Figura 1. (A) Diferentes métodos para el cálculo de los mapas 
polares. (B) Método de cálculo de la actividad de cada 
sector angular dentro de cada corte  tomográfico basado 
en el máximo de actividad. 
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 que se utilice es también decisión del usuario. Una vez 
que se tiene el máximo, se calcula el mínimo de actividad 
aplicando el porcentaje de umbralización y, 
automáticamente,  se segmentan todos los píxeles que 
están por debajo de ese mínimo o umbral. En ocasiones, 
las zonas segmentadas son varias y no contiguas, y en ese 
caso el usuario decide mediante el uso del ratón cual es la 
región de interés que ha de considerarse como el área de 
infarto. A continuación, de forma automática se muestran 
por pantalla los datos cuantitativos tanto de la región de 
referencia como de la región de infarto. La aplicación 
también permite utilizar una barra deslizante para ajustar 
el umbral que se aplica por si el calculado 
automáticamente no fuera adecuado para un caso 
concreto. 
 
Figura 4. Interfaz de usuario para el método de segmentación 
semiautomático mediante umbralización. 
3. Generación de resultados 
Una vez que se ha segmentado el área de infarto, se 
pueden guardar los datos cuantitativos (media, máximo, 
mínimo, porcentaje de defecto, número de píxeles de la 
ROI y número de total de píxeles) que se muestran por 
pantalla (Figura 5) en un fichero de texto para su posterior 
análisis. 
Además, si el estudio es dinámico se pueden exportar las 
curvas de actividad-tiempo a un fichero de texto 
compatible con diferentes herramientas de análisis y 
modelado cinético. 
 
Figura 5. Mapa polar segmentado: la región delineada define 
un infarto apical que se extiende hacia la zona septal. 
4. Resultados y discusión 
En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para 
tres mapas polares estáticos, obtenidos de la suma de los 
últimos cuadros (22-34 cuadros) de la secuencia dinámica 
de las imágenes empleadas para probar la herramienta. Se 
trata de tres casos con distinto grado de infarto. En la 
figura 6 se muestran las imágenes de los tres casos (vista 
axial, sagital y coronal) junto con su mapa polar 
segmentado con la herramienta para un porcentaje de 
umbralización del 50 %. 
Animal %Defecto Media Máximo Mínimo 
1 2,4 85,6892 99,2316 70,7212 
2 10,4 64,5504 78,2547 51,7789 
3 17,04 33,442 39,025 27,5448 
Tabla 1. Resultados obtenidos con el método semiautomático 
con un umbral del 50 % para tres mapas estáticos. 
 
Figura 6. A la izquierda, vistas axial, sagital y coronal de tres 
cerdos con menor a mayor infarto, respectivamente. A la 
derecha de cada imagen su correspondiente mapa polar 
con la zona de infarto segmentada al 50 % del máximo de 
todo el mapa polar. 
Como se puede observar, el porcentaje de defecto 
calculado se corresponde con los resultados que se 
esperaban obtener mediante la mera observación de las 
imágenes. De los datos estadísticos (media, máximo, 
mínimo) también se deduce que cuanto mayor es el 
infarto, la concentración del trazador en el miocardio en 
general es menor. Con el método de segmentación 
propuesto esto se tiene en cuenta, ya que el umbral se 
calcula respecto a una región de referencia en la que 
también se miden dichos estadísticos, eliminándose los 
errores que podría introducir el usuario si realizase la 
segmentación de forma manual. 
Además, se muestran los resultados del análisis de la 
secuencia dinámica del segundo animal. Se han 
segmentado dos regiones de interés. La ROI de la zona 
infartada se ha obtenido mediante el método de 
segmentación descrito anteriormente y una ROI de tejido 
sano de manera manual.  En la figura 7 se pueden ver las 
curvas de actividad tiempo que se obtienen para la zona 
sana frente a la zona de infarto.  
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Figura 7. La gráfica representa las curvas de actividad-tiempo 
de tejido sano y tejido infartado. 
En la gráfica se observa la pérdida de actividad 
metabólica de la zona de infarto frente a la zona sana. 
Estos resultados son coherentes con los que se han 
obtenido con los mapas estáticos y con la literatura. Las 
curvas que se obtienen se pueden utilizar para realizar el 
análisis cinético mediante PMOD, que como se ha 
comentado es una de las técnicas que mejores resultados 
proporciona. 
Por último, en la figura 8 se observa un ejemplo de 
imagen de un corazón de rata obtenido mediante un 
estudio estático de ¹³N-amoniaco Se trata de un corazón 
con un gran infarto en la región mid-lateral. El porcentaje 
de defecto para un umbral del 75% ha sido de 29,2 %, 
tomando como referencia la zona de máxima intensidad 
del mapa polar pero que no esté contaminada por el 
hígado. Como se ve en la imagen, en este tipo de estudios 
el corazón queda muy pegado al hígado, lo que produce 
un aumento de actividad en todas las zonas colindantes 
con el mismo. Se debe tener cuidado al segmentar el área 
de infarto y con esta herramienta se solventa, en parte, 
este problema, salvo en casos en los que la contaminación 
es tan grande que los mapas polares que se obtienen no 
son fiables y no se pueden utilizar para cuantificar el 
infarto. 
 
Figura 8. A la izquierda, vistas axial, sagital y coronal de un 
corazón de rata infartado obtenido con ¹³N-amoniaco. A la 
derecha, el mapa polar estático con la zona de infarto 
segmentada al 75 % del máximo de una región de 
referencia no contaminada por el hígado. 
5. Conclusiones 
En este trabajo se presenta una herramienta desarrollada 
para la cuantificación de la localización y extensión del 
infarto de miocardio en mapas polares, que ofrece 
resultados muy precisos y permite el procesado de 
estudios dinámicos y el cálculo de curvas de actividad 
tiempo de las regiones de interés. 
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